
 

 



 

 

Varning: 

Denna ansvarsfriskrivning omfattar alla trycksaker som medföljer Clarius Ultrasound Scanner. 

Denna handbok är licensierad enligt de villkor som finns tillgängliga på clarius.com/terms. Du 
får inte använda den här handboken förutom i enlighet med licensen. Informationen i dessa 
material är äganderättsskyddad och konfidentiell för Clarius Mobile Health Corp. ("Clarius") och 
tillhandahålls endast för användning av den person eller enhet som den riktar sig till och därför 
måste dessa material hållas i strikt förtroende. Ingen del av denna handbok får kopieras, 
reproduceras, återpubliceras, modifieras, säljas, avslöjas eller distribueras utan föregående 
skriftligt tillstånd från Clarius. Obehörig kopiering eller distribution av denna handbok, förutom 
intrång i upphovsrätten, kan minska Clarius möjligheter att tillhandahålla uppdateringar och 
aktuell information till användare. 

Clarius har varit noga med att säkerställa att detta dokument är korrekt, men revideringar 
kanske inte är möjliga i alla situationer. Informationen i detta dokument kan komma att ändras 
utan föregående meddelande, och Clarius tar inget ansvar för fel eller utelämnanden. Clarius 
förbehåller sig rätten att göra ändringar utan ytterligare meddelande till några produkter häri 
för att förbättra tillförlitligheten, funktionen eller designen. Clarius kan när som helst göra 
förbättringar eller ändringar i de produkter eller program som beskrivs i det här dokumentet. 

Dessa material kan innehålla upphovsrättsligt och/eller varumärkesmaterial från tredje part, 
vars användning inte alltid har godkänts specifikt av ägaren av immateriella rättigheter. Alla 
upphovsrätter och/eller varumärken som ingår i detta material är deras respektive ägares enda 
och exklusiva egendom. 

ά/ƭŀǊƛǳǎέΣ ά¦ƭǘǊŀǎƻǳƴŘ !ƴȅǿƘŜǊŜΣέ άtƻƛƴǘ-and-{Ƙƻƻǘ ¦ƭǘǊŀǎƻǳƴŘέΣ ά!Ŏǘ hƴŜέΣ ά¢Ǌƛ-ScanneǊέΣ 
άaȅ bŜǿ {ǘŜǘƘƻǎŎƻǇŜέΣ άLǘΩǎ !ōƻǳǘ ǘƘŜ LƳŀƎŜΣέ Clarius logo, och Clarius Live logo är 
varumärken eller registrerade varumärken och Clarius enda och exklusiva egendom. 

Listing of applicable U.S. Patents in compliance with 35 U.S.C. pp. 287: 
www.clarius.com/patents. 

Alla namn som används i Clarius (oavsett om det är online, i tryck eller andra medier) är fiktiva 
och används häri för att ge exempel och demonstrera hur man Clarius Ultrasound Scanner. Alla 
likheter med riktiga människor är en tillfällighet. 

© 2022 Clarius Mobile Health Corp. 

Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion eller överföring helt eller delvis, i någon form eller på 
något sätt, elektronisk, mekanisk eller på annat sätt, är förbjuden utan föregående skriftligt 
medgivande från upphovsrättsinnehavaren. 

Publicerad i Kanada. 
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Om du vill ha en utskriven kopia av den här handboken utan extra kostnad går du till 
clarius.com/contact och kontaktar Clarius. 

Den här handboken innehåller instruktioner för användning av Clarius Ultrasound Scanner - 
HD3 Scanners familj av ultraljudsskannrar. För modeller som inte är HD3, se lämplig 
användarhandbok på support.clarius.com/hc/en-us/articles/360020188352. 

Detta dokument är licensierat som en del av köpet av Clarius Ultrasound Scanner och uppfyller 
gällande lagstadgade krav. Användning av detta dokument av obehöriga personer är strängt 
förbjudet. 

Det här dokumentet innehåller följande information: 

ω Om Clarius Ultrasound Scanner:  Beskriver produkten och listar tekniska specifikationer 
och dess avsedda användning. 

ω Användning av Clarius Ultrasound Scanner:  Visar hur du kommer i gång och börjar 
skanna, introducerar dig till funktionerna och koncepten och hjälper dig att konfigurera 
ditt system. 

ω Tillbehör: Beskriver ytterligare tillbehör som du kan köpa för användning med din 
Clarius Ultrasound Scanner- HD3 Scanners. 

ω Rengöring & Desinfektion:  Förklarar hur du rengör och desinficerar din skanner och 
dess tillbehör. 

ω Säkerhet: Beskriver viktiga säkerhetsstandarder, principer och policyer som ska följas 
när du använder produkten. 

ω Referenser: Erbjuder information som produktstandarder och regulatoriska krav. 

ω Mätnogrannhetstabeller:  Visar mätnoggrannheten och Dopplerkänsligheten för varje 
skanner och läge. 

ω Akustiska utgångstabeller: Visar akustiska data för varje skanner och läge. 

ω Ändringshistorik: Visar en historisk lista över ändringar som gjorts i det här 
dokumentet. 

Åtkomsten till användardokumentation kan påverkas av: Internettillgänglighet och tillgång, 
webbplatstillgänglighet och lokal elektromagnetisk störning. 

https://www.clarius.com/contact/
https://www.clarius.com/contact/
https://support.clarius.com/hc/en-us/articles/360020188352-User-Manuals


Clarius Ultrasound Scanner - HD3 Scanners 

revision 2  2 

Detta dokument är skrivet för utbildad medicinsk personal som driver och underhåller din 
Clarius Ultrasound Scanner. Den innehåller instruktioner och referensmaterial som rör 
användning och underhåll av produkten. 

Ikon Ikon titel Beskrivning 

 Larm Möjliga risker utanför Clarius rimliga kontroll 

 Gör inte detta Den här ikonen visar åtgärder att undvika. 

 Anteckning Den här ikonen anger informativt material eller användbara förslag. 

Symbolerna som visas i detta dokument och på Clarius Ultrasound Scanner överensstämmer 
med aktuella versioner av följande standarder: ISO 7000, ISO 7010, IEC 6417, (EN) ISO 15223-1 
och EN 15986. 

Symbol Hänvisning Titel Beskrivning 

 

3082 Tillverkare Anger tillverkaren av medicintekniska produkter. 

2497 Tillverkningsdatum Anger det datum då den medicinska produkten tillverkades. 

2493 Katalognummer Anger tillverkarens katalognummer så att den medicinska produkten 
kan identifieras. 

2609 Icke-steril Anger en medicinsk produkt som inte har utsatts för en 
steriliseringsprocess. 
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Symbol Hänvisning Titel Beskrivning 

0621 Ömtålig; hantera med 
försiktighet 

Indikerar en medicinsk produkt som kan gå sönder eller skadas om 
den inte hanteras försiktigt. 

0626 Håll torrt Indikerar en medicinsk produkt som måste skyddas mot fukt. 

0632 Temperaturgräns Anger de temperaturgränser som den medicinska produkten kan 
exponeras för på ett säkert sätt. 

0224 Fuktighetsbegränsning Anger luftfuktigheten som den medicinska produkten kan exponeras 
för på ett säkert sätt. 

1641 BSe bruksanvisningen 
eller se elektroniska 
bruksanvisningar 

Anger behovet för användaren att läsa bruksanvisningen. 

0434A Varning Indikerar att försiktighet är nödvändig när man använder enheten eller 
reglaget nära där symbolen är placerad, eller att den aktuella 
situationen kräver operatörens medvetenhet eller operatörens 
åtgärder för att undvika oönskade konsekvenser. 

1135 Allmän symbol för 
återvinning/återvinningsbar 

Anger att det markerade föremålet eller dess material är en del av en 
återvinnings- eller återanvändningsprocess. 

Du kan se några av dessa standardsymboler på din Clarius Scanner HD3, tillbehör och 
förpackning: 

Symbol Standard Hänvisning Titel Beskrivning 

ISO 7010 M002 Hänvisa till 
bruksanvisning/häfte 

Anger att du ska läsa bruksanvisningen/häftet innan du 
påbörjar arbetet eller innan du använder utrustningen eller 
maskinen. 

IEC 6417 5172 Klass II utrustning För att identifiera utrustning som uppfyller de säkerhetskrav 
som anges för klass II-utrustning enligt IEC 60536. 

IEC 6417 5957 Endast för 
inomhusbruk 

För att identifiera elektrisk utrustning som främst är avsedd 
för inomhusbruk. 

IEC 6417 5333 Typ BF tillämpad del För att identifiera en typ BF tillämpad del som 
överensstämmer med IEC 60601-1. 
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Du kan se dessa andra symboler på din Clarius Scanner HD3, tillbehör och förpackning: 

Symbol Titel Beskrivning 

Strömkontakt Anger en strömkontakt av fat-typ. 

 RoHS-kompatibel Identifierar elektrisk och elektronisk utrustning som möter RoHS-direktivet 
(RoHS) Direktiv 2011/65/EU. 

 Europeisk 
överensstämmelse 

Överensstämmer med Europeiska rådets direktiv 93/42/EEG. 

FCC Överensstämmer med US Federal Communications Commission 

CSA certifiering Certifierad av Canadian Standards Association. Numret under den här 
symbolen anger kontraktsnumret. 

Avfall elektrisk och 
elektronisk utrustning 

Kräver separat insamling för elektrisk och elektronisk utrustning i enlighet 
med Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). 

Direktiv. Vid åtföljd av  eller , komponenter i produkten kan 

innehålla bly respektive kvicksilver, som måste återvinnas eller kasseras i 
enlighet med lokala, statliga eller federala lagar. 
Bakgrundsbelysningslamporna i en LCD-systemmonitor innehåller 
kvicksilver. 

Klassificering av 
ingångsskydd 

Utrustningen inuti höljet är skyddad från verktyg och ledningar som är större 
än 1,0 millimeter, är dammtät och är också skyddad från nedsänkning upp 
till 1 meter i djup i 30 minuter. 

DC Likström. 

GS1 DataMatrix Identifierar GS1-kodad DataMatrix. 

Global Medical Device 
Nomenclature Code 

Ett system med internationellt överenskomna generiska deskriptorer som 
används för att identifiera alla medicintekniska produkter. 

Godkänd representant i 
europeiska unionen 

Anger den auktoriserade representanten i europeiska unionen. 

Auktoriserad representant i 
Schweiz 

Auktoriserad representant i Schweiz 

ANATEL Överensstämmer med Brazilian Agency of Telecommunications. 

n/a Stapla inte lådor. 

n/a Använd inte kniv för att öppna. 

n/a Återvinn skanner i enlighet med lokal, statlig och federal reglering. 

 

Medicinsk enhet Europeiska förordningen om medicintekniska produkter 2017/745 

Rx Only Varning: Federal (USA) lag begränsar denna enhet till försäljning av eller på 
order av en läkare 
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Installera, använd och underhåll denna produkt enligt säkerhets- och driftsförfarandena i denna 
handbok, och endast för dess avsedda ändamål. Använd alltid informationen i detta dokument 
med sunt kliniskt omdöme och bästa kliniska procedurer. 

Denna produkt omfattas av lagen i den jurisdiktion där produkten används. Installera, använd 
och sköt produkten endast på ett sätt som följer gällande lagar eller förordningar, som har 
lagens kraft. 

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna och Industry Canada licensbefriade RSS-
standard(er). Driften är föremål för följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadliga 
störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar 
som kan orsaka oönskad funktion1. 

 

ω Produktförpackningen måste bevaras med den medicintekniska produkten. Kasta inte 
den. 

ω Att använda produkten på ett felaktigt sätt, eller för andra ändamål än de som Clarius 
har avsett och uttryckligen angett, kan befria Clarius eller dess agenter från allt eller 
visst ansvar för resulterande bristande efterlevnad, skadegörelse eller annan skada. 

ω Användning av bärbar och mobil radiofrekvens (RF) kommunikationsutrustning kan 
påverka driften av medicinsk utrustning. 

ω Användning av detta system i närvaro av brandfarliga gaser eller narkos kan orsaka en 
explosion. 

ω Installera och använd den medicinska utrustningen enligt riktlinjerna för 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). 

ω Användarna ansvarar för bildkvalitet och diagnos. 

ω Denna produkt har visat EMC-kompabilitet under förhållanden som inkluderade 
användning av kompatibel kringutrustning. Det är viktigt att du använder kompatibel 
kringutrustning för att minska risken för störningar på radioapparater, TV-apparater 
och andra elektroniska enheter. 

 
1 Le présent appareil est conforme avec la section 15 des règlementations FCC ainsi qu'aux standards CNR d'Industrie Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence, et 
(2) l'appareil doit accepter toute interférence radioélectrique subi, même si l'interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 
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ω Omständigheterna i patientens miljö kan ha en negativ inverkan på skannern och 
undersökningen. Till exempel: (1) Kemikalier och gaser i operationssalen. (2) Höjder 
under -382 m eller över 4000 m. 

ω Sårbara patienter, såsom barn och gravida/ammande kvinnor, kan vara mer benägna 
att exponera akustisk energi när skannern används under längre perioder. 

ω Biologisk inkompatibilitet kan förekomma mellan de skannermaterial som används och 
patientens/användarens biologiska vävnader, celler och kroppsvätskor, med hänsyn av 
skannerns avsedda syfte. 

ω Användning av skannern i patientmiljön kan vara osäkert om följande förhållanden 
existerar: (1) Extrema fuktighetsförhållanden (RH<15% och RH>95%). (2) 
Omgivningstemperaturer som är alltför höga (>40 °C / 104°F) eller alltför låga (<-20 °C / 
-4°F). 

ω Okvalificerad/otränad personal som köper och använder Clarius Scanner HD3 kanske 
inte kan uppnå kvalitetsbilder. 

ω Varje Clarius Scanner HD3 innehåller ett Li-ion batteri. Behandla batteriet med 
försiktighet. 

Användare kommer att utbildas av sjukvårdspersonal (t.ex. läkare, sjuksköterskor, tekniker) 
med tidigare utbildning av ultraljud. Bilder som produceras av skannern överförs trådlöst till din 
smarta enhet (surfplatta eller mobil). 

För regulatorisk information i e-märkningsformat, öppna Clarius-appen och gå till sidan Om. 

Clarius Ultrasound Scanner är ett bärbart, generellt, mjukvarustyrt, diagnostiskt 
ultraljudssystem som används för att hämta och visa högupplösta, realtids ultraljudsdata genom 
en kommersiell off-the-ǎƘŜƭŦ ό/h¢{ύ !ǇǇƭŜ ƛh{ ŜƭƭŜǊ !ƴŘǊƻƛŘϰ-enhet. Clarius Ultrasound Scanner 
serien av trådlösa skannrar är Bluetooth- och Wi-Fi-baserade skannrar som kommunicerar med 
en traditionell surfplatta / smartphone via direkt Wi-Fi för att tillåta användare att exportera 
ultraljudsbilder och visa i olika driftlägen. Clarius Scanner HD3 rymmer ett batteri och interna 
strömförsörjningar, flerkanalsstrålformningar, förscanningskonverterare och Wi-Fi-
komponenter. Clarius Scanner HD3 kommer med en laddare. 

Systemet är ett transportabelt ultraljudssystem avsett för användning i luftambulanser med 
roterande vingar, vägambulanser och miljöer för akutsjukvård (EMS) där sjukvård tillhandahålls 
av utbildad sjukvårdspersonal. EC7 HD31 och Clarius Charger HD31 ska användas i stationär 
miljö. 

 
1 Inte avsedd för EMS miljö. 
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Item Length 
(in/mm) 

Width 
(in/mm) 

Thickness 
(in/mm) 

Weight 
(oz/g) 

Clarius Scanner C3 HD3 (CIDN 99-13-00018) 5,7/146 3,0/76 1,3/32 10,9/308 

Clarius Scanner C7 HD3 (CIDN 99-13-00019) 5,9/151 3,0/76 1,3/32 10,2/289 

Clarius Scanner EC7 HD3 (CIDN 99-13-00024) 12,2/310 3,0/76 1,3/32 11,5/326 

Clarius Scanner L7 HD3 (CIDN 99-13-00020) 5,8/147 3,0/76 1,3/32 10,2/288 

Clarius Scanner L15 HD3 (CIDN 99-13-00021) 5,8/147 3,0/76 1,3/32 10,2/290 

Clarius Scanner L20 HD3 (CIDN 99-13-00022) 5,8/147 3,0/76 1,3/32 10,2/290 

Clarius Scanner PA HD3 (CIDN 99-13-00023) 5,8/148 3,0/76 1,3/32 10,3/292 

Clarius ultraljudsskanner är ett mjukvarubaserat ultraljudsavbildningssystem och tillbehör, 
avsedda för diagnostisk bildbehandling. Den är indicerad för diagnostisk ultraljudsavbildning 
och vätskeflödesanalys i följande applikationer: oftalmiska1, foster, abdominal, intraoperativt 
(icke-neurologiska), pediatriskt, små organ, cefalisk (vuxen), trans-rektal, trans-vaginala, 
muskuloskeletal (konventionell, ytliga), urologi, gynekologi, hjärta (vuxen, pediatrisk), perifert 
kärl, halspulsådra, och procedurmässiga vägledning av nålar i kroppen. 

Systemet är ett transportabelt ultraljudssystem avsett att användas i miljöer där hälso- och 
sjukvården tillhandahålls av utbildad vårdpersonal. 

Systemet är avsett att användas för diagnostisk ultraljudsavbildning och vätskeflödesanalys av 
anatomiska strukturer och vätskor hos vuxna och pediatriska patienter. 

 
1 Gäller endast skannrarna L7 HD3, L15 HD3, och L20 HD3. 
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Klinisk Tillämpning Driftsätt 

Allmänt 

(Endast spår 1) 

Specifik (Spår 1 & 3) B M Färg 

Doppler 

Power 
Doppler 

PW 
Doppler 

Kombinerad (Ange) Övrigt* 

Oftalmologiska Oftalmologiska )        

Fosterl 

Avbildning & 

Övrigt 

Foster )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Buk )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Intraoperativ 

(Bukorgan & kärl) 

)  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Laparoskopisk        

Pediatrisk )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Små organ 

(Sköldkörtel, Prostata, Pungen, Bröst) 

)  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Neonatal Cefalisk        

Vuxen Cefalisk )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Trans-rektal )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Trans-vaginal )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Transuretral        

Trans-esofageal (icke-hjärt)        

Muskuloskeletal (konventionell) )  )  )  )  )  B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Muskuloskeletal (Ytlig) )  )  )  )  )  B+CD; B+PD Anteckning 1 

Intravaskulärt        

Annat (urologi, gynekologi) )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Hjärta Hjärta vuxen )  )  )   )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Hjärta pediatrisk )  )  )   )  B+M; B+CD; B+PWD  

Intravaskulära (hjärta)        

Trans-esofageal (hjärta)        

Intra-hjärta        

Annat (ange)        

Perifert Kärl Perifert Kärl )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Övrigt (Halspulsådra) )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Anteckning 1: Nålförbättring i B-läge. 
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Klinisk Tillämpning Driftsätt 

Allmänt 
(Endast spår 1) 

Specifik (Spår 1 & 3) B M Färg 

Doppler 

Power 
Doppler 

PW 
Doppler 

Kombinerad (Ange) Övrigt* 

Oftalmologiska Oftalmologiska        

Fosterl Avbildning 
& Övrigt 

Foster )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Buk )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Intraoperativ 
(Bukorgan & kärl) 

)  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Laparoskopisk        

Pediatrisk )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Små organ 
(Sköldkörtel, Prostata, Pungen, Bröst) 

       

Neonatal Cefalisk        

Vuxen Cefalisk )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Trans-rektal        

Trans-vaginal        

Transuretral        

Trans-esofageal (icke-hjärt)        

Muskuloskeletal (konventionell) )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Muskuloskeletal (Ytlig)        

Intravaskulärt        

Annat (urologi, gynekologi) )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Hjärta Hjärta vuxen )  )  )   )  B+M; B+CD; B+PWD  

Hjärta pediatrisk )  )  )   )  B+M; B+CD; B+PWD  

Intravaskulära (hjärta)        

Trans-esofageal (hjärta)        

Intra-hjärta        

Annat (ange)        

Perifert Kärl Perifert Kärl )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Övrigt (Halspulsådra)        
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Klinisk Tillämpning Driftsätt 

Allmänt 

(Endast spår 1) 

Specifik (Spår 1 & 3) B M Färg 

Doppler 

Power 
Doppler 

PW 
Doppler 

Kombinerad (Ange) Övrigt* 

Oftalmologiska Oftalmologiska        

Fosterl Avbildning 
& Övrigt 

Foster )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Buk )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Intraoperativ 
(Bukorgan & kärl) 

)  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Laparoskopisk        

Pediatrisk )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Små organ 
(Sköldkörtel, Prostata, Pungen, Bröst) 

)  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Neonatal Cefalisk        

Vuxen Cefalisk        

Trans-rektal        

Trans-vaginal        

Transuretral        

Trans-esofageal (icke-hjärt)        

Muskuloskeletal (konventionell) )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Muskuloskeletal (Ytlig)        

Intravaskulärt        

Annat (urologi, gynekologi) )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Hjärta Hjärta vuxen )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Hjärta pediatrisk )  )  )   )  B+M; B+CD; B+PWD  

Intravaskulära (hjärta)        

Trans-esofageal (hjärta)        

Intra-hjärta        

Annat (ange)        

Perifert Kärl Perifert Kärl )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Övrigt (Halspulsådra)        
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Klinisk Tillämpning Driftsätt 

Allmänt 

(Endast spår 1) 

Specifik (Spår 1 & 3) B M Färg 

Doppler 

Power 
Doppler 

PW 
Doppler 

Kombinerad (Ange) Övrigt* 

Oftalmologiska Oftalmologiska        

Fosterl Avbildning 
& Övrigt 

Foster )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Buk )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Intraoperativ 
(Bukorgan & kärl) 

       

Laparoskopisk        

Pediatrisk        

Små organ 
(Sköldkörtel, Prostata, Pungen, Bröst) 

) )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Neonatal Cefalisk        

Vuxen Cefalisk        

Trans-rektal ) )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Trans-vaginal ) )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Transuretral        

Trans-esofageal (icke-hjärt)        

Muskuloskeletal (konventionell)        

Muskuloskeletal (Ytlig)        

Intravaskulärt        

Annat (urologi, gynekologi) ) )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD  

Hjärta Hjärta vuxen        

Hjärta pediatrisk        

Intravaskulära (hjärta)        

Trans-esofageal (hjärta)        

Intra-hjärta        

Annat (ange)        

Perifert Kärl Perifert Kärl        

Övrigt (Halspulsådra)        
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Klinisk Tillämpning Driftsätt 

Allmänt 

(Endast spår 1) 

Specifik (Spår 1 & 3) B M Färg 

Doppler 

Power 
Doppler 

PW 
Doppler 

Kombinerad (Ange) Övrigt* 

Oftalmologiska Oftalmologiska )        

Fosterl Avbildning 
& Övrigt 

Foster        

Buk )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Intraoperativ 
(Bukorgan & kärl) 

)  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Laparoskopisk        

Pediatrisk )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Små organ 
(Sköldkörtel, Prostata, Pungen, Bröst) 

)   )  )  )  B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Neonatal Cefalisk        

Vuxen Cefalisk        

Trans-rektal        

Trans-vaginal        

Transuretral        

Trans-esofageal (icke-hjärt)        

Muskuloskeletal (konventionell) )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Muskuloskeletal (Ytlig) )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Intravaskulärt        

Annat (urologi, gynekologi)        

Hjärta Hjärta vuxen        

Hjärta pediatrisk        

Intravaskulära (hjärta)        

Trans-esofageal (hjärta)        

Intra-hjärta        

Annat (ange)        

Perifert Kärl Perifert Kärl )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Övrigt (Halspulsådra) )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Anteckning 1: Nålförbättring i B-läge. 
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Klinisk Tillämpning Driftsätt 

Allmänt 

(Endast spår 1) 

Specifik (Spår 1 & 3) B M Färg 

Doppler 

Power 
Doppler 

PW 
Doppler 

Kombinerad (Ange) Övrigt* 

Oftalmologiska Oftalmologiska )        

Fosterl Avbildning 
& Övrigt 

Foster        

Buk )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Intraoperativ 
(Bukorgan & kärl) 

)  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Laparoskopisk        

Pediatrisk )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Små organ 
(Sköldkörtel, Prostata, Pungen, Bröst) 

)   )  )  )  B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Neonatal Cefalisk        

Vuxen Cefalisk        

Trans-rektal        

Trans-vaginal        

Transuretral        

Trans-esofageal (icke-hjärt)        

Muskuloskeletal (konventionell) )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Muskuloskeletal (Ytlig) )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Intravaskulärt        

Annat (urologi, gynekologi)        

Hjärta Hjärta vuxen        

Hjärta pediatrisk        

Intravaskulära (hjärta)        

Trans-esofageal (hjärta)        

Intra-hjärta        

Annat (ange)        

Perifert Kärl Perifert Kärl )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Övrigt (Halspulsådra) )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Anteckning 1: Nålförbättring i B-läge. 
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Klinisk Tillämpning Driftsätt 

Allmänt 

(Endast spår 1) 

Specifik (Spår 1 & 3) B M Färg 

Doppler 

Power 
Doppler 

PW 
Doppler 

Kombinerad (Ange) Övrigt* 

Oftalmologiska Oftalmologiska )        

Fosterl Avbildning 
& Övrigt 

Foster        

Buk        

Intraoperativ 
(Bukorgan & kärl) 

)  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Laparoskopisk        

Pediatrisk )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Små organ 
(Sköldkörtel, Prostata, Pungen, Bröst) 

)  )  )  )  )  B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Neonatal Cefalisk        

Vuxen Cefalisk        

Trans-rektal        

Trans-vaginal        

Transuretral        

Trans-esofageal (icke-hjärt)        

Muskuloskeletal (konventionell) )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Muskuloskeletal (Ytlig) )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Intravaskulärt        

Annat (urologi, gynekologi)        

Hjärta Hjärta vuxen        

Hjärta pediatrisk        

Intravaskulära (hjärta)        

Trans-esofageal (hjärta)        

Intra-hjärta        

Annat (ange)        

Perifert Kärl Perifert Kärl )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Övrigt (Halspulsådra) )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Anteckning 1: Nålförbättring i B-läge. 
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Klinisk Tillämpning Driftsätt 

Allmänt 

(Endast spår 1) 

Specifik (Spår 1 & 3) B M Färg 

Doppler 

Power 
Doppler 

PW 
Doppler 

Kombinerad (Ange) Övrigt* 

Oftalmologiska Oftalmologiska        

Fosterl Avbildning 
& Övrigt 

Foster )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Buk )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Intraoperativ 
(Bukorgan & kärl) 

)  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Laparoskopisk        

Pediatrisk )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Små organ 
(Sköldkörtel, Prostata, Pungen, Bröst) 

       

Neonatal Cefalisk )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Vuxen Cefalisk )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Trans-rektal        

Trans-vaginal        

Transuretral        

Trans-esofageal (icke-hjärt)        

Muskuloskeletal (konventionell)        

Muskuloskeletal (Ytlig)        

Intravaskulärt        

Annat (urologi, gynekologi)        

Hjärta Hjärta vuxen )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Hjärta pediatrisk )  )  )  )  )  B+M; B+CD; B+PD; B+PWD Anteckning 1 

Intravaskulära (hjärta)        

Trans-esofageal (hjärta)        

Intra-hjärta        

Annat (ange)        

Perifert Kärl Perifert Kärl        

Övrigt (Halspulsådra)        

Anteckning 1: Nålförbättring i B-läge. 
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Innan du använder Clarius Scanner HD3 för intraoperativa ingrepp eller i en kirurgisk miljö, följ 
anvisningarna för desinfektion på hög nivå (för instruktioner se Desinfektion på D 34), täck 
sedan Clarius Scanner HD3 med ett godkänt hölje tillverkat av tredje part (enligt lagstadgad 
jurisdiktion där den är tillgänglig, t.ex. men inte begränsat till USA, Kanada och EU), följ 
användarinstruktionerna från tillverkaren. 

När du är klar med Clarius Scanner HD3 rengör du den omedelbart (för instruktioner se 
Rengöring av Clarius Scanner HD3 32), följt av ytterligare en desinfektion på hög nivå. 

Om skyddet går sönder under det intraoperativa förfarandet, kassera skyddet och följ samma 
rengörings- och desinfektionsprocess på hög nivå som ovan, täck sedan Clarius Scanner HD3 
med ett nytt skydd innan du fortsätter att använda den. 

Innan du använder Clarius Scanner HD3 för endokavitära procedurer (trans-vaginala och/eller 
trans-rektal), inspektera sonden för eventuella ojämna ytor, vassa kanter eller vassa hörn som 
kan skada patienten. Utför sedan en desinfektion på hög nivå (för instruktioner se D på Hög 
Nivå på sidan 34). EC7 HD3-skannern ska täckas med ett godkänt tredjepartstillverkat 
sondhölje/hölje (enligt regulatorisk jurisdiktion där den är tillgänglig, t.ex. men inte begränsat 
till USA, Kanada och EU), enligt de medföljande användningsinstruktionerna av tillverkaren. Se 
till att ändstyckets hela längd är skyddad/täckt av manteln före användning. 

När du är klar med Clarius Scanner EC7 HD3 rengör du den omedelbart (för instruktioner se 
Rengöring av Clarius Scanner HD3 på sida 32), följt av en annan desinfektion på hög nivå. Om en 
Clarius Fan HD3 (CIDN 50-02-00077) användes, ta bort fläkten före desinfektionen på hög nivå 
och följ instruktionerna för desinfektion på mellannivå (för instruktioner se Desinficera Clarius 
Fan HD3 på sida 34). 

Om skyddet går sönder under en endokavitär procedur, kassera skyddet och följ samma 
rengörings- och desinfektionsprocess på hög nivå som ovan, täck sedan Clarius Scanner HD3 
med ett nytt skydd innan du fortsätter att använda den. 

När du använder en biopsiguide, använd en av följande rekommenderade produkter: 

ω Civco Reusable Endocavity Needle Guide (Product Number 613-198) 

ω Civco Disposable Endocavity Needle Guide (Product Numbers 667-089 and 667-090) 

Följ tillverkarens bruksanvisning. 

 Återanvänd inte biopsiguider om inte tillverkaren har instruerat dem. 

http://www.civco.com/mmi/ultrasound/needle-guides/endocavity/reusable-transvaginal-needle-guide-613-198.htm/
https://www.civco.com/catalog/ultrasound-needle-guides/disposable-endocavity-needle-guides/
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Användning av Clarius Ultrasound Scanner - HD3 Scanners för okulära (oftalmiska) indikationer 
är begränsad till Clarius Scanner L7 HD3, L15 HD3, och L20 HD3 (alla i B-läge). Ingen annan 
modell får användas för denna indikation eller för någon användning som gör att den akustiska 
strålen passerar genom ögat. Detta kan leda till allvarlig och irreversibel skada på patientens 
öga. 

Din Clarius Scanner HD3 inkluderar tre års garanti. 

ω För fullständig information om din garanti, gå till clarius.com/ca/hd3-warranty-terms. 

ω För att köpa utökad garanti, gå till clarius.com/contact och kontakta Clarius. 

Clarius är en aktiv deltagare i skyddet av den naturliga miljön. Utrustningen och dess tillbehör är 
konstruerade och tillverkade enligt miljöskyddsriktlinjerna, och bortskaffandet av denna 
utrustning är avsedd att följa samma principer. De utrustningsmaterial som är viktiga för 
funktionaliteten är också skadliga för den naturliga miljön, därför måste du slänga dessa 
material på lämpligt sätt. 

För korrekt bortskaffning av Clarius Scanner HD3 eller något av dess tillbehör, släng det i 
enlighet med lokala, statliga och federala bestämmelser. Alternativt kan du returnera den till 
Clarius. 

Felaktigt bortskaffande av Clarius Scanner HD3 eller någon av dess tillbehör tillför farliga 
material till våra soptippar. 

När du anger information i Clarius App är det ditt ansvar att skydda dina säkerhetsuppgifter 
(t.ex. lösenord) och patienternas personuppgifter (t.ex. namn). Du ansvarar för att 
patienthälsoinformation skyddas när du använder funktioner i Clarius App som kan exponera 
identifierande information för andra tittare (t.ex. Clarius Live). 

https://clarius.com/ca/hd3-warranty-terms/
https://clarius.com/contact/
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När du ansluter din smarta enhet använder du ett nätverk som stöder Wi-Fi 802.11n. Vi 
rekommenderar att du skyddar det här nätverket med WPA (Wi-Fi Protected Access) eller 
WPA2 (Wi-Fi Protected Access II) som säkerhetsprotokoll. 

Information om hur du konfigurerar säkerheten för det trådlösa nätverket finns i 
dokumentationen till nätverksutrustningen. 

Du kan stöta på situationer där det inte finns någon trådlös åtkomstpunkt. Om du använder en 
opålitlig trådlös åtkomstpunkt kan skadliga parter kunna se dina Wi-Fi-signaler, utföra skadliga 
åtgärder och visa kommunikation mellan de två smarta enheterna. När ingen säker 
åtkomstpunkt är tillgänglig använder du Clarius App i Wi-Fi Direkt Läge som då konfigurerar 
automatiskt kryptering. 

Av säkerhetsskäl: 

ω Använd säkra lösenord. 

ω Använd säker trådlös utrustning med den senaste programvaran och säkra protokoll. 

ω Lås dina smarta enheter. 

Följande åtgärder kan medföra nya risker för patienter, operatörer och tredje part. Det är din 
organisations ansvar att identifiera, analysera, utvärdera och kontrollera dessa risker: 

ω Ändra nätverkskonfigurationer. 

ω Ansluta till ytterligare nätverk eller koppla från befintliga nätverk. 

ω Uppgradera till ny utrustning eller uppdatera befintlig utrustning. 

Sekretess för informationen säkerställs på följande sätt: 

ω Skannern innehåller ingen patientidentifierande information. 

ω När skannern ansluter till ett trådlöst nätverk krypteras och lagras Wi-Fi-lösenordet. 

ω Data som överförs mellan Clarius Scanner HD3 och Clarius App är krypterade. 

ω Bilddata innehåller ingen patient- eller användaridentifierande information och 
överförs i okrypterad form. Om du vill att denna data ska krypteras anslut till ett : 

 

ω Wi-Fi-nätverk där endast betrodda parter är tillåtna. Wi-Fi-nätverket krypterar 
all bilddata som skickas från andra Wi-Fi-nätverk. 

ω Wi-Fi Direkt-nätverk. Wi-Fi Direkt-nätverket krypterar all bilddata, och 
eftersom inga andra användare finns i Wi-Fi Direkt-nätverket är bilddatan 
konfidentiell. 
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ω Om inga bilder exporteras till Clarius Cloud eller DICOM lagrar Clarius App dem på 
obestämd tid. Om bilder exporteras tas dessa bilder bort från enheten 10 dagar efter 
export som standard. Du kan ändra standardinställningen på sidan Inställningar i Clarius 
App. 

Integriteten för data som överförs mellan Clarius Scanner HD3 och Clarius App garanteras enligt 
följande: 

ω Autentiserad kryptering hindrar skadliga användare från att fånga upp och ändra data. 

ω Integritetskontroller säkerställer att de mottagna uppgifterna är slutförda och giltiga. 
Om någon data är ofullständig eller ogiltig ignoreras de. 

ω TCP-kanaler som används via Wi-Fi säkerställer att data levereras korrekt. För 
överföring av bilddata används en UDP-kanal. 

Om Wi-Fi-anslutningen är ouppnåelig (t.ex. Wi-Fi-åtkomstpunkter är inte tillgängliga eller om 
nätverket är nere) använder du Wi-Fi Direkt nätverket, som hanteras av smart enheten. 
Eftersom Wi-Fi Direkt nätverket är en peer-to-peer-anslutning som använder Wi-Fi-protokollet, 
tillåter det inte andra användare att ansluta, vilket minskar DDOS-attacker (Distributed Denial of 
Service). 

Om Wi-Fi Direkt-nätverket störs fortsätter Clarius Scanner HD3 att övervaka sig själv och stängs 
av efter en period av inaktivitet. Detta minskar akustisk energiöverföring och 
batterianvändning. 

Begreppet ansvarighet gäller inte Clarius Ultrasound Scanner. Ägandet (dvs. den aktiva 
användaren) för en smart enhet tilldelas dock till en användare i taget. När du börjar använda 
den smarta enheten kan ingen annan användare ansluta till samma smarta enhet. All data som 
överförs mellan den smarta enheten och Clarius App ägs av den aktiva användaren. 

Om du använder Clarius Ultrasound Scanner på en smart enhet som inte uppfyller 
minimikraven kan det leda till bilder av låg kvalitet, oväntade resultat och eventuella 
feldiagnoser. 
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För att kunna köra Clarius App måste en smart enhet uppfylla eller överskrida följande 
minimispecifikationer: 

 

Tekniska funktioner: 

ω Stödja Bluetooth LE v4.0+ 

ω Stödja Wi-Fi 802.11n och Wi-Fi Direkt 

ω 8 GB of lagring (ombord) 

ω 512 MB minne 

 

Operativsystem: 

ω !ƴŘǊƻƛŘϰ 5.0 (API 21)+ eller Apple iOS 11.0+ 

 

Processor: 

ω Processor med dubbla kärnor (CPU) 

ω ARM-baserad CPU-ŀǊƪƛǘŜƪǘǳǊ όŦǀǊ !ƴŘǊƻƛŘϰ-baserade enheter) 

 

Skärm: 

ω Upplösning (i pixlar) på 960x640 (eller 640x960) 

ω Kontrastförhållande på 800:1  

ω Stödja OpenGL ES 2.0 

 

ω Vissa avsnitt i den här användarhandboken kanske inte gäller tidigare versioner av 
Clarius Ultrasound Scanner. Se till att du har den senaste versionen av Clarius App. 

ω Att använda en smart enhet som är för liten kanske inte har den nödvändiga 
upplösningen för att visa små strukturer. 
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Det här kapitlet beskriver hur du installerar och använder din Clarius Ultrasound Scanner på ett 
säkert och effektivt sätt. 

Se Säkerhetsfrågor på sida 36 innan du hanterar Clarius Ultrasound Scanner. 

Din Clarius Scanner HD3 är redan aktiverad och klar för användning. Ladda bara ner Clarius App 
på en Apple iOS-ŜƴƘŜǘ ŜƭƭŜǊ Ŝƴ !ƴŘǊƻƛŘϰ-baserad enhet. 

hŀǾǎŜǘǘ ƻƳ Řǳ ŀƴǾŅƴŘŜǊ !ǇǇƭŜ ƛh{ ŜƭƭŜǊ !ƴŘǊƻƛŘϰ ƳňǎǘŜ Řǳ Ƙŀ Ŝǘǘ ƪƻƴǘƻ ƻŎƘ ƭǀǎŜƴƻǊŘ 
konfigurerat med dem. 

Innan du installerar Clarius-appen bör du se till att din smarta enhet uppfyller minimikraven. Se 
Systemkrav på sida 19. 

q Så här ladder du ner Clarius App: 

1. Gå till Apple App Store eller Google Play Store. 

2. Sök efter Clarius App. 

Om du inte hittar Clarius App kanske din smarta enhet inte uppfyller 
minimispecifikationerna. 

3. Tryck på knappen Installera och följ anvisningarna på skärmen. 

Detta laddar ner programmet. 

4. Tryck på knappen Öppna. 

Detta öppnar Clarius App. 
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Innan du börjar använda Clarius Ultrasound Scanner, se till att du har Clarius Scanner HD3 och 
även din smarta enhet med Clarius App installerad på den. 

q Så här öppnar du Clarius-appen på din smarta enhet: 

Gå till startskärmen på den smarta enheten och tryck på . 

 Clarius App öppnar inloggningsskärmen. 

Information om hur du använder Clarius App och skanner, gå till 
support.clarius.com/hc/ en-us. 

q Så här stänger du Clarius App: 

Se användarhandboken för din smarta enhet. 

Skannerknappar Beskrivning 

Upp Tryck på den här knappen för att slå på skannern. Tryck på den här knappen medan du skannar för att ta en bild. 

Ner Tryck på den här knappen medan du skannar för att frysa eller låsa upp en bild. 

Clarius Scanner HD3 kan ta upp till 30 sekunder att starta och förbereda för avbildning. Om du 
slår på Clarius Scanner HD3 och lämnar den orörd går den igenom följande lägen för att minska 
batterikapacitet och temperatur: 

1. Efter tre sekunder minskar bildhastigheten. 

2. Efter 30 sekunders minskad bildhastighet fryser den. 

3. Efter 10 sekunder i frysläge blir den inaktiv. 

4. Efter 15 minuters inaktivitet stängs den av. 

https://support.clarius.com/hc/en-us
https://support.clarius.com/hc/en-us
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Vid skanning i mer än 15 minuter i följd, med någon Clarius Scanner HD3, måste fläkten 
användas. För information om fläkten, se Clarius Fan HD3 på sidan 31. 

När du går till sidan för bildförvärv för att påbörja en undersökning växlar Clarius Scanner HD3 
automatiskt från vänteläge till skanningsläge. Instruktioner om hur du använder bildverktygen 
gå till support.clarius.com/hc/en-us. 

En typisk användning av Clarius Scanner HD3 beskrivs som fem kontinuerliga skanningsminuter 
följt av 10 minuter i vänteläge (eller avstängd). 

ω Meddelanden och aviseringar från tredjepartsapplikationer kan avbryta dig eller Clarius 
App och därmed störa undersökningen. Konfigurera din smarta enhet i enlighet med 
institutionens säkerhetsprinciper. 

ω Vibrationsintervall som är för högt för skannern kan orsaka att skannern inte fungerar 
under en undersökning. 

ω Användning av felaktig geltyp eller kombination av olika geltyper kan utsätta patienter 
för risker och producera bilder av dålig kvalitet. 

För korrekt överföring av den akustiska strålen, använd endast Aquasonic 100 och använd den 
endast innan utgångsdatumet. Ladda ner användningsinstruktionerna från parkerlabs.com och 
läs all information innan du använder enheten. 

Använd inte: 

ω Lotionbaserade produkter eller geler som innehåller mineralolja. 

ω Handdesinfektionsgel. 

ω Skannrar som lämnats i blöt i gel. 

Clarius Ultrasound Scanner visar inga felmeddelanden. I stället visar Clarius Scanner HD3 
visuella meddelanden i form av statuslampor och ljudmeddelanden i form av statusvarningar. 

Följande tabell visar /ƭŀǊƛǳǎ {ŎŀƴƴŜǊ I5оΩǎ ǎǘŀǘǳǎlampor: 

Color Display Meaning 

Blå Blinkande Skannern startas upp. 

Blå Fast Skannern är redo för en Wi-Fi anslutning eller har en anslutning och avbildar inte. 

Grön Fast Skannern avbildar. 

Orange Blinkande Batteriet är lågt. 

Orange Fast Programvarufel. 

https://support.clarius.com/hc/en-us
https://support.clarius.com/hc/en-us
https://support.clarius.com/hc/en-us
https://www.parkerlabs.com/
https://www.parkerlabs.com/
https://www.parkerlabs.com/
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Color Display Meaning 

Röd Blinkande Batteriet är kritiskt lågt. 

Röd Fast Maskinvarufel. 

Lila Blinkande Programvara/firmware uppdateras. 

Följande tabell visar de hörbara indikatorerna som Clarius Scanner HD3 avger: 

Sounds Meaning 

2 snabba pip Skannerkomponenterna är redo 

3 snabba pip Bluetooth är redo 

2 tonhöjande toner Ström på 

2 tonavtagande ljud Avstängd 

1 pip med några sekunders mellanrum Batteriet är kritiskt lågt 

Ringande Hitta min skanner 

q Så här uppdaterar du programvaran: 

Gå till Apple App Store eller Google Play Store. 

Om en Clarius Scanner HD3 programuppdatering krävs kommer Clarius App att meddela dig. 

q Så här uppdaterar du firmware: 

Tryck på Uppdatera. 

Under uppdateringen avger Clarius Scanner HD3 ett lila blinkande ljus. Dessutom 
visas en lila indikator längst upp till höger på skärmen. När uppdateringen är klar blir 
Clarius Scanner HD3 lampan blå. 
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Skannern utför rutinmässigt automatiserat underhåll av själva skannern. Före och efter 
användning måste du rengöra och desinficera Clarius Scanner HD3 enligt anvisningarna i denna 
bruksanvisning. 

Utför underhåll regelbundet och efter behov. Systemet får endast servas av utbildad personal. 

Brist på regelbundet underhåll eller verifiering av Clarius Ultrasound Scanner kan leda till 
oupptäckta prestandafel. 

När du slår på systemet startar skannern och testar automatiskt sina interna komponenter. 
/ƭŀǊƛǳǎ {ŎŀƴƴŜǊ I5оΩǎ [95 tänds och du hör ett tvåtons pip. En lista över statuslampor och 
ljudmeddelanden finns under Skanner Notifikationer på sidan 23. 

Systemet kör också en serie tester i bakgrunden. Om din smarta enhet inte är ansluten till ett 
trådlöst nätverk eller mobilnät så köas loggarna tills du har nätverksanslutning. För mer 
information, gå till clarius.com/contact och kontakta Clarius. 

Så här skyddar du din Clarius Scanner HD3: 

ω Torka dem noggrant före förvaring. 

ω Undvik att förvara dem i extrema temperaturer. 

ω Undvik att placera dem under direkt solljus under längre tidsperioder. Detta påverkar 
inte Clarius Scanner HD3:s säkerhet och prestanda men kan missfärga höljets finish. 

ω Förvara dem separat från annan utrustning. 

Skannern kan försämras i prestanda eller bli oanvändbar om den lagras eller transporteras i 
omgivningstemperaturer under 20 °C (-4°F) eller över 50 °C (122 °F). 

 

https://www.clarius.com/contact/
https://www.clarius.com/contact/
https://www.clarius.com/contact/
https://www.clarius.com/contact/
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För att skicka aktivitetsloggar, välj menyalternativet Support för att gå till supportsidan och välj 
knappen Skicka loggar. Detta laddar ner loggar från Clarius Scanner HD3 och kombinerar dem 
sedan med loggarna från Clarius App. Detta paket skickas sedan till Clarius Cloud där de kan 
hämtas av en Clarius Support-personal. Loggfilerna innehåller diagnostikinformation. 

Om loggfilerna blir för stora kanske du vill ta bort dem för att spara utrymme på din smarta 
enhet. Om du vill ta bort loggfilerna går du till Inställningar. 
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För att beställa dessa ytterligare tillbehör, gå till clarius.com/contact: 

ω Clarius Charger HD3 

ω Clarius Fan HD3 

Clarius App visar skannerns batterinivå på din smarta enhet. Eftersom Clarius Scanner HD3 är 
batteridriven måste du ladda batteriet vid behov. Ett tomt batteri tar cirka 1 ½ timme att ladda 
helt fullt. 

Ett fulladdat batteri ger dig cirka 45 minuters typisk skanningstid. Skannrar i viloläge skickar 
batterivarningsmeddelanden, via BLE, med hjälp av den smarta enhetens 
standardaviseringstjänster. 

Clarius Charger HD3 medföljer din Clarius Ultrasound Scanner. Den är utformad för att 
användas med följande produkter: 

ω Clarius Scanner C3 HD3 (CIDN 99-13-00018) 

ω Clarius Scanner C7 HD3 (CIDN 99-13-00019) 

ω Clarius Scanner EC7 HD3 (CIDN 99-13-00024) 

ω Clarius Scanner L7 HD3 (CIDN 99-13-00020) 

ω Clarius Scanner L15 HD3 (CIDN 99-13-00021) 

ω Clarius Scanner L20 HD3 (CIDN 99-13-00022) 

ω Clarius Scanner PA HD3 (CIDN 99-13-00023) 

Clarius Charger HD3 är konstruerad för användning i professionella sjukvårdsanläggningar. 
Apparaten är inte avsedd att komma i kontakt med patienten vid normal användning. 

https://clarius.com/contact/
https://www.arthrex.com/corporate/contact-us
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För regelbundet underhåll, rengör och desinficera Clarius Charger HD3. Rengöringsinstruktioner 
finns under Rengöring av Clarius Charger HD3 på sida 33. Instruktioner för desinficering, se 
Desinficering av Clarius Charger HD3 på sida 35. 

Laddaren stöder olika USB-dedikerade adaptrar och USB-portar; Dessa produkter kan dock leda 
till att laddaren går sönder eller varierar i laddningstid. 

Använd inte Clarius Charger HD3 i flygambulanser, vanliga ambulanser eller EMS-miljön i 
allmänhet (inklusive patienttransport och hemsjukvård). 

 

ω Om nätsladden är skadad, kontakta Clarius för en ersättning. 

 

ω Laddning skannern i en luftburen ambulans med roterande vingar kan orsaka orsakar 
laddarens strömförsörjning stör flygplanets elektriska system, vilket orsakar ett fel som 
kan leda till fel på kontroll-, instrumenterings- och kommunikationssystem. 

ω Om du ansluter laddarens till en strömförsörjning som inte tillverkats av Clarius kan det 
ha fel spänning/ström, vilket kan skada laddarens. 

Clarius Charger HD3 är tillverkad av följande komponenter: 

ω En helt monterad Clarius Charger HD3 (CIDN 50-02-00069). 

ω En strömförsörjning (CIDN 10-21-00006/Globtek GTM46161) med en adapter som är 
kompatibel med ditt lands uttag och spänning. 

ω En avtagbar kabel (CIDN 10-18-000026) 

ω Input: 

ω väggströmförsörjning: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,45 A 

ω laddare: 5 VDC, 3,2 A 

ω Output: 

ω väggströmförsörjning: 5 VDC, 3,2 A 

ω laddare: 5 VDC, 3,2 A 

ω Skydd Mot Elektriska Stötar: Klass II / dubbelisolerad 

ω Tillämpad Del: Ingen 

ω Ingångsskydd: IP00 

ω Driftsätt: Kontinuerlig 
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q Så här använder du Clarius Charger HD3: 

1. Rengör och desinficera skannrarna innan du placerar dem i Clarius Charger HD3. 

Rengöringsanvisningar, se Rengöring av Clarius Scanner HD3 på sida 32.  
Instruktioner för desinficering, se Desinficering av Clarius Scanner HD3 på sida 33. 

2. Anslut Micro USB-kabeln till Clarius Charger HD3. 

3. Anslut USB A till strömförsörjningen. 

4. Sätt i AC-hankontakten i en strömkälla. 

Clarius Charger HD3 är nu klar att användas. 

Ladda din Clarius Scanner HD3 med endast Clarius Charger HD3. 

q Så här laddar du skannern: 

Placera skannern i Clarius Charger HD3. 

Skannerns LED indikerar batteriets laddningsnivå I skannern: 

ω Röd: 0 ï 30% 

ω Orange: 30 ï 65% 

ω Blå: 65 ï 95% 

ω Grön: 95%+ 

Du kan fortsätta skanna patienter medan skannern laddas via Clarius Fan HD3. Använd endast 
nätaggregat som Clarius rekommenderar vid anslutning till ett eluttag. 

 Ladda inte skannern via Clarius Fan HD3 i flygambulanser, vanliga ambulanser eller EMS-miljön 
i allmänhet (inklusive patienttransport och hemsjukvård). 
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Fäst Clarius Fan HD3 på den inbyggda kylflänsen på Clarius Scanner HD3 för att förlänga 
skanningstiden. 

q Så här fäster du Clarius Fan HD3: 

1. Rikta fläktens överkant mot skannerns överkant. 

Se till att fläktens logotyp är vänd mot dig. Logotypen på fläkten och logotypen på 
skannern ska hamna ovanpå varandra. 

2. Tryck fläktens topp på skannerns topp tills fläkten snäpper fast. 

När skannern når en temperatur på 35 °C (95°F) aktiveras fläkten automatiskt. 

q Så här tar du bort Clarius Fan HD3: 

1. Dra i spärren på vardera sidan av fläkten. 

Detta lossar fläkten från skannern. 

2. Lyft fläkten från skannern. 

Rengör och desinficera Clarius Fan HD3 efter varje användning. Rengöringsanvisningar, se 
Rengöring av Clarius Fan HD3 av på sidan 32. Instruktioner för desinficering finns under 
Desinficera Clarius Fan HD3 på sidan 34. 
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Det är viktigt att rengöra och desinficera Clarius Scanner HD3 omedelbart efter användning. Det 
här kapitlet guidar dig genom rengörings- och desinfektionsprocessen. 

Klassificeringen av rengöring och desinficering du väljer beror på vilken typ av vävnad Clarius 
Scanner HD3 kommer i kontakt med. För att hitta rätt klassificering, se Spaulding Klassifier på 
sidan 35. 

 Alla kompatibla tillbehör kan rengöras med CaviWipes. För en fullständig lista över tillbehör 
som är kompatibla med systemet, besök clarius.com/products/accessories. 

Vid rengöring och desinficering: 

ω Följ procedurerna i den ordning de beskrivs i den här guiden, utan att hoppa över steg. 

ω Använd endast lösningar som godkänts av Clarius Mobile Health. Andra lösningar kan 
vara inkompatibla med systemet och kan skada skannern. 

ω Följ tillverkarens instruktioner, rekommendationer och riktlinjer för rengöringsmedel 
och desinfektionsmedel samt dina regionala föreskrifter. 

ω Kontrollera utgångsdatum, koncentration och effekt av de kemikalier som används. 

ω Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom glasögon och handskar, enligt 
kemikalietillverkarens rekommendationer. 

 

ω På grund av upprepad användning och rengöring försämras hårdvarans renhet och 
sterilitet under dess livslängd (fem år för skannern och , laddaren, fläkten). 

ω Om du använder inkompatibla lösningar för att rengöra skannern kan dess yta skadas. 

ω Rengöring eller desinficering av skannern med hjälp av IPA (isopropylalkohol) kan skada 
den. 

Under en nödsituation där skannern används för att undersöka flera patienter på kort tid kan 
bristen på korrekt rengöring och desinfektion mellan patienter sprida infektioner till andra 
patienter och användare. 

https://clarius.com/products/accessories/
https://clarius.com/products/accessories/
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Innan rengöring, kontrollera skannern visuellt för att fastställa att den är fri från oacceptabla 
försämringar, såsom korrosion, missfärgning, gropbildning eller spruckna tätningar. Om skadan 
är uppenbar, avbryt användningen och kontakta Clarius Mobile Health. 

För att säkerställa korrekt rengöring och/eller desinfektion, se till att det inte finns några 
partiklar (t.ex. biologiska medel, ultraljudsgel och smuts) i skannerns sprickor, öppningar och/ 
eller håligheter. 

Rengöring av skannern kräver att du väljer rätt rengöringsnivå. Innan du börjar, bestäm 
rengöringsnivån genom att hänvisa till Spaulding Klassifien på sidan 35. När du har bestämt 
nivån, ha rengöringslösningen klar och följ proceduren nedan. 

q Så här rengör du Clarius Scanner HD3: 

1. Kontrollera att Clarius Scanner HD3 är avstängd. 

2. Ta bort fläkten från skannern. 

3. För att rengöra skannern, fukta en mjuk trasa med hjälp av ett kompatibelt 
rengöringsmedel. Alternativt kan du använda en förfuktad desinfektionsservett. 
Använd en bomullspinne för oåtkomliga områden. 

En lista över kompatibla rengöringsmedel finns under Rengöringsmedel & 
esinfektionsmedel på sidan 65. 

4. Börja högst upp på skannern och torka mot skanningshuvudet. Var noga med att ta 
bort geler eller partiklar. Släng trasan. 

5. Kontrollera att alla geler, partiklar och kroppsvätskor har avlägsnats. 

6. Upprepa med nytt rengöringsmaterial om det behövs. 

q Så här rengör du Clarius Fan HD3: 

1. Ta bort fläkten från Clarius Scanner HD3. 

2. Torka av alla ytor med en förfuktad desinfektionsservett. 

En lista över kompatibla rengöringsmedel finns under Rengöringsmedel &  på sidan 
65. 

3. Upprepa med nytt rengöringsmaterial om det behövs. 

4. Lufttorka fläkten. Alternativt kan du använda en luddfri trasa. 
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När du är klar håller du de två komponenterna åtskilda. Du kommer att desinficera 
dem individuellt. 

q Så här rengör du Clarius Charger HD3: 

1. Koppla Clarius Charger HD3 från strömkällan. 

2. Koppla bort Micro USB-kabeln från Clarius Charger HD3. 

3. Torka av alla ytor med en förfuktad desinfektionsservett. Sänk inte ner Clarius 
Charger HD3 i någon vätska. 

En lista över kompatibla rengöringsmedel finns under Rengöringsmedel &  på sidan 
65. 

4. Upprepa med nytt rengöringsmaterial om det behövs. 

5. Lufttorka Clarius Charger HD3. Alternativt kan du använda en luddfri trasa. 

Innan du börjar desinficera, se till att du har rengjort skannern (se Rengöring av Clarius Scanner 
HD3 på sidan 32). 

Desinficering kräver att du väljer rätt desinfektionsnivå. Bestäm den nödvändiga 
desinfektionsnivån genom att hänvisa till Spaulding Klassifien på sidan 35. När du har fastställt 
den nödvändiga desinfektionsnivån, ha desinfektionsmedlet redo och följ en av de lämpliga 
procedurerna nedan. Observera att olika nivåer av desinfektion kräver olika steg, inte bara olika 
lösningar. 

Under Rengöringsmedel & esinfektionsmedel på sidan 65 finns en lista över desinfektionsmedel 
som rekommenderas för mellandesinfektion av skannern. 

Om skannern har kommit i kontakt med trasig hud, slemhinnor eller blod klassificeras den som 
halvkritisk och du måste utföra en desinfektion på hög nivå. Se D på sidan 34 för steg. 

q Så här desinficerar du skannern (mellanliggande): 

1. Se till att fläkten fortfarande är avskild från skannern. 

2. Desinficera skannern genom att torka av med en trasa fuktad med ett kompatibelt 
desinfektionsmedel. Alternativt kan du använda en förfuktad desinfektionsservett. 
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Använd en bomullspinne för oåtkomliga områden. 

3. Lufttorka. Alternativt kan du använda en luddfri trasa. 

4. Undersök skannern för skador, till exempel sprickor eller delning där vätska kan 
komma in. Om skadan är uppenbar ska du inte använda skannern och kontakta 
Clarius Mobile Health. 

Under Rengöringsmedel & Desinfektionsmedel på sidan 65 finns en lista över 
desinfektionsmedel som rekommenderas för desinfektion av skannern på hög nivå. 

q Så här desinficerar du skannern (hög nivå): 

1. Se till att fläkten fortfarande är avskild från skannern. 

2. Blanda desinfektionslösningen genom att följa instruktionerna på 
desinfektionsmedlets etikett för lösningens styrka och desinfektionsmedlets 
kontakttid. 

3. Använd ett kompatibelt desinfektionsmedel vid en temperatur av 23°C (73°F), sänk 
ned skannern i desinfektionslösningen i 45 minuter. 

4. Skölj skannern med hjälp av anvisningarna på desinfektionsetiketten. 

5. Lufttorka. Alternativt kan du använda en luddfri trasa. 

6. Undersök komponenterna för skador, såsom sprickor eller klyvning där vätska kan 
komma in. Om skadan är uppenbar ska du inte använda skannern utan kontakta 
Clarius Mobile Health. 

Innan du börjar desinficera, se till att du har rengjort fläkten (se Rengöring av  på sidan 32). 

Eftersom Clarius Fan HD3 inte kan dränkas i vätska ska du aldrig använda desinfektionsmedel på 
hög nivå. Använd alltid desinfektionsmedel på mellannivå. För en förteckning över 
desinfektionsmedel som rekommenderas för mellandesinfektion av Clarius Fan HD3, se 
Rengöringsmedel & esinfektionsmedel på sidan 65. 

q Så här desinficerar du Clarius Fan HD3: 

1. Se till att fläkten är avskild från skannern. 

2. Desinficera fläkten genom att torka av med en trasa fuktad med ett kompatibelt 
desinfektionsmedel. Alternativt kan du använda en förfuktad desinfektionsservett . 

3. Lufttorka. Alternativt kan du använda en luddfri trasa. 

4. Undersök fläkten för skador, såsom sprickor eller delning. Om skadan är uppenbar 
ska du inte använda fläkten utan kontakta Clarius Mobile Health. 
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Innan du börjar desinficera, se till att du har rengjort laddaren (se Rengöring av Clarius Charger 
HD3 på sidan 33). 

Eftersom Clarius Charger HD3 inte kan dränkas i vätska ska du aldrig använda 
desinfektionsmedel på hög nivå. Använd alltid desinfektionsmedel på mellannivå. För en 
förteckning över desinfektionsmedel som rekommenderas för mellandesinfektion av Clarius 
Charger HD3, se Rengöringsmedel &  på sidan 65. 

q Så här desinficerar du Clarius Charger HD3: 

1. Desinficera laddaren genom att torka av med en trasa fuktad med ett kompatibelt 
desinfektionsmedel. Alternativt kan du använda en förfuktad desinfektionsservett. 

2. Lufttorka. Alternativt kan du använda en luddfri trasa. 

3. Undersök om det finns skador, t.ex. sprickor eller revor. Om skadan är uppenbar ska 
du inte använda laddaren utan kontakta Clarius Mobile Health. 

Den rengörings- och desinficeringsnivå som krävs för din Clarius Scanner HD3 baseras på 
Klassificeringssystemet Spaulding. Att följa rätt klassificering hjälper till att minska 
korskontaminering och infektion. 

Varje Spaulding-klassificering föreskriver en specifik nivå av rengöring och desinfektion av 
utrustningen innan den kan användas vid nästa undersökning. Bestäm Spaulding-
klassificeringen baserat på skannerns användning. 

 

Klass Användning Metod 

Ej Kritisk klass Berör intakt hud  Rengöring följt av mellanliggande desinfektion 

Halv Kritisk Klass Berör slemhinnor och icke-intakt hud 
 

Rengöring följt av desinfektion på Hög Nivå (HLD) 
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Det här kapitlet innehåller instruktioner om produktens säkra användning och innehåller 
information om säkerhetsriktlinjer. Var särskilt uppmärksam på varningar och 
försiktighetsåtgärder och följ dem före, under och efter användning av produkten: 

ω Varningar indikerar information som är avgörande för säkerheten för dig, operatören 
och patienten. 

ω Försiktighetsåtgärder belyser eventuella skador på produkten som kan upphäva din 
garanti eller serviceavtal eller förlora patient- eller systemdata. 

 

Vid användning av diagnostiskt ultraljud riktas ljudvågorna mot ett intresseområde, som sedan 
interagerar med någon materia längs sin väg. Denna interaktion bestäms av ultraljudsvågens 
egenskaper, liksom de fysiska egenskaperna hos den materia genom vilken ljudvågen passerar. 
Diagnostiska ultraljudsfrekvenser sträcker sig från 2 MHz till 15 MHz. 

Exponeringseffektstudier har utförts på intensitetsnivåer som är mycket högre än i diagnostisk 
ultraljudspraxis, som visade två mekanismer som är kända för att förändra biologiska system: 

ω Termisk mekanism: Uppvärmning av mjukvävnad och ben. 

ω Icke-termisk mekanism: Mekaniska fenomen, såsom kavitation. 

Dessa mekanismer diskuteras senare.  




























































































































































